Heating Pad 
Operating Instructions 



Consignes d'utilisation du 
coussin chauffant 



Empleo de la almohadilla 
electrica 



Read and Save these instructions 

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

DO NOT DESTROY 
DANGER: to reduce the risk of burns, 

ELECTRIC SHOCK AND FIRE THIS PRODUCT MUST BE 
USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING 
INSTRUCTIONS. 



Conserver et lire ces consignes 

I MPORTANTES CONSIGNES 
DE SECURITE 

NEPASDETRUIRE 

DANGER ! FOUR REDUIRELE RISQUE DE 
BRULURES, DE CHOCS ELECTRQUES ET DINCENDIE CE 
PRODUIT DOT EIRE UTILISE EN CONFORM ITE AVEC LES 
INSTRUCTIONS SUIVANTES. 



Lea y conserve estas instrucciones 

IMPORTANTES INSTRUCCIONES 
DESEGURIDAD 

NO DESTRUIR 

PELI GRO: pafa reducir el resgo de 

QUEMADURAS, SACUDIDAS ELECTRCAS E INCENDIO, 
ESTE PRODUCTO DBE EMPLEARSE DE ACUERDO CON 
LAS INSTRUCCIONES SIGUIFMES. 



1. READ ALL INSTRUCTIONS. 

2. DO NOT USE WHILE SLEEPING. 

3. DO NOT USE ON AN INFANT 

4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, 
SLEEPING ON UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON 
WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR DIABETES 
UNLESS CAREFULLY ATTENDED. 

5. DO NOT USE A HEATING PAD WHEN SYMPTOMS OF 
AN APPENDICITIS ARE PRESENT BUT CONSULT YOUR 
PHYSICIAN. 

6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN. 

7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL 
SETTING CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY 

8. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE 

9. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS 
TO FASTEN THIS PAD IN PLACE 

10. DO NO SIT ON OR CRUSH PAD - AVOID SHARP 
FOLDS. ALWAYS PLACE PAD ON TOP OF AND 
NOT UNDER YOUR BODY. NEVER PLACE PAD 
BETWEEN YOURSELF AND CHAIR, SOFA, BED OR 
PILLOW. 

1 1 . NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. 
DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. UNPLUG 
WHEN NOT IN USE. 

1 2. DO NOT USE PAD WITH LINIMENT SALVE OR 
OINTMENT PREPARATIONS THAT CONTAIN HEAT- 
PRODUCING INGREDIENTS. SKIN BURNS CAN RESULT 

1 3. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH 
USE DISCARD THE PAD IF INNER COVER NG SHOWS 
ANY SIGN OF DETER ORATION. 

14. WHEN NOT IN USE STORE THE PAD IN THIS BOX, IN A 
COOL, DRY PLACE 

1 5. SAVE THESE INSTRUCTIONS. 

THIS APPLIANCE HAS A POLARZED PLUG (ONE BLADE IS 
WIDER THAN THE OTHER). AS A SAFETY FEATURE THIS 
PLUG WILL FIT IN A POLARZED OUTLET ONLY ONE WAY IF 
THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET REVERSE 
THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT CONTACT A 
QUALIFIED ELECTRCIAN. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT 
THE SAFETY FEATURE 



1. LIRETOUTES LES CONSIGNES. 

2. NE PAS UTI LI SER DURANT LE SOM M FJ L. 

3. NE PAS UTILISER SUR UN BEBE 

4. CE COUSSIN NE DOT PAS ETRE UTILISE SUR Nl PAR 
UNE PERSONNE INVALIDE, UNE PERSONNE QUI DORT 
OU INCONSCIFME Nl UNE PERSONNE SOUFFRAKT DE 
TROUBLES DE CIRCULATION SANGUINE OU DE 
DIABETE SAUF SOUS SURVEILLANCE ETFOTE 

5. PAS UTILISER UN COUSSIN CHAUFFANT EN PRESENCE 
DESYMPTOMES D'APPENDICITE, MAIS CONSULTER 
VOTREMEDECIN. 

6. NE PAS UTILISER SUR DBS REGIONS INSENSIBLES DE 
LAPEAU. 

7. LES BRULURES PFJUVFM SUPVENIR 
INDEPENDAMMENT DU REGLAGE DE COMMANDE 
VERFIER SOUVENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN. 

8. NE JAMAIS UTILISER LE COUSSIN SANS QUE LA 
HOUSSE EN TOILE SOT BIEN EN PLACE 

9. NE PAS UTILISER D'EPINGLES Nl D'AUTRES 
MOYENS METALLIQUES POUR FIXER CE 
COUSSIN EN PLACE. 

10. NE PAS S'ASSEOIR SUR LE COUSSIN Nl 
L'ECRASER - NE PAS LE PLIER SERRE 
TOUJOURS PLACER LE COUSSIN SUR LE DESSUS 
D'UN POINT SOUS VOTRE CORPS. NE JAMAIS 
PLACER LE COUSSIN ENTRE VOUS ET UNE 
CHAISE, UN SOFA, UN LIT OU UN OREILLER. 

1 1 . NE JAMAIS TIRER CE COUSSIN PAR LE CORDON. 
NE PAS UTILISER LE CORDON EN GUISE DE 
POIGNEE. DEBRANCHER LE COUSSIN LORSQU'IL 
N'EST PAS EN USAGE. 

1 2. NE PAS UTILISER LE COUSSIN AVEC DBS 
PREPARATIONS DE LINIMENT DEBAUMEOU 
DONGUENT QUI CONTIENNENT DBS INGREDIENTS 
DEGAGEAMT DE LA CHALEUR CE QUI POURRAIT 
PROVOQUER DES BRULURES CUTANEES. 

13. EXAMINffi ATTEMIVEMFM L'INTERFJUR DU COUSSIN 
AVANT CHAQUE UTILISATION. JETER LE COUSSIN SI 
L'INTERFJUR LAISSE PARAITRE DES SIGNES DE 
DETERORATION. 

1 4. LORSQU'IL N'EST PAS EN USAGE RANGER LE COUSSIN 
DANS CETTE BOTE DANS UN ENDRQT SEC ET FRAIS. 

1 5. CONSERVER CES CONSIGNES. 



CET APPAREL EST POURVU DUNE FICHE POLARSEE (UNE 
LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). COMME MESURE 
DE SECURTE CETTE FICHE NE S'INSERERA DANS UNE 
PRSE POLARSEE QUE DUNE FACON. SI LA FICHE NE 
S'INSERE PAS A FOND DANS LA PRSE INVERSER LA 
FICHE SI ELLENE S'INSERE TOUJOURS PAS, CONTACTER 
UN ELECTRCIEN QUALIFIE NE PAS TENTER DE 
DETOURNER CETTE MESURE DE SECURTE 



1. LEATODAS LAS INSTRUCCIONES. 

2. NO UTILICE LA ALMOHADILLA MIENTRAS DUERME 

3. NO APLIQUE LA ALMOHADILLA A UN BEBE 

4. LA ALMOHADILLA NO DEBE SER APLICADA A 
PERSONAS DISCAPACITADAS, DORM I DAS, EN ESTADO 
INCONSCIFME 0 QUE PADECEN DE MALA 
CIRCULACION 0 DIABETES, A MENOS QUE SEAN 
SUPERVISADAS CUIDADOSAMENTE 

5. NO UTILICE UNA ALMCHADILI^ ELECTRCA CUANDO 
HAYAN SMOMAS DE UNA APENDICITlS. CONSULTE 
AL MEDICO. 

6. NO UTILICE LA ALMOHADILLA EN PARTES DEL 
CUERPO DONDE LA PIEL CAREZCA DE SENSIBILIDAD. 

7. PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS SEA CUAL 
FUERE LA TEMPERATURA SELECCIONADA. REVISE 
CON FRECUENCIA LA PIEL QUE SE ENCUENTRA 
DEBAJO DE LA ALMOHADILLA 

8. NUNCA UTILICE LA ALMOHADILLA SIN LA FUNDA. 

9. NO UTILICE ALFILERES U OTROS OBJETOS 
METALICOS PARASUJETAR LA ALMOHADILLA. 

10. NO SE SIENTE SOBRE LA ALMOHADILLA Nl LA 
APLASTE. NO LA DOBLE EN DOS. SI EM PRE 
COLOQUE LA ALMOHADILLA SOBRE EL CUERPO, 
NUNCA DEBAJO DE EL. NUNCA COLOQUE LA 
ALMOHADILLA ENTRE EL CUERPO Y UNA SILLA, 
UN SOFA, UNA CAM A 0 UNA ALMOHADA. 

1 1 . TIRE DEL CABLE DE ELECTRICIDAD Nl LO UTILICE 
PARA ASIR LA ALMOHADILLA. DESENCHUFELA 
ALMOHADILLA CUANDO NO LA ESTE UTILIZANDO. 

12. NO UTILICE LA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, 
BALSAMOS 0 UNGUFMOS QUE CONTENGAN 
INGREDIENTES GENERADORES DE CALOR YA QUE 
PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS EN LA PIEL. 

13. EXAMINE CUIDADOSAMFME LA FUNDA INTERNA 
A^ES DE CADA USQ DESECHE LA ALMOHADILLA SI 
LA FUNDA INTERNA MUESTRA INDICIOS DE 
DETERORO. 

1 4. CUANDO NO LA ESTE UTILIZANDO, GUARDE LA 
ALMOHADILLA EN ESTA CAJA Y COLOQUELA EN UN 
LUGAR FRESCO YSECO. 

15. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. 



ESTE APAPATO TIENE UN ENCHUFE POLARZADO (UNA DE 
LAS CLAVIJAS ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). PARA SU 
SEGURDAD, EL ENCHUFE SOLO PUEDE MRODUCIRSE EN 
UNA TOMA DE CORRENTE POLARZADA EN UNA 
DIRECCION. SI NO PUEDE MRODUCIR EL ENCHUFE 
COM PLETAM ENTE EN LA TOMA DE CORR ENTE, 
INVIERTALO. SI AUN ASf NO PUEDE ENCHUFARLO, 
COMUNI'QUESECON UN ELECTRCISTA CALIRCADO. NO 
I NTENTE ANULAR ESTA CARACTER'STICA DE SEGURDAD. 



Como utilizar la almohadilla 
electrica 

Calor seco 

Introduzca la almohadilla electrica en la funda de tela Coloque 
el selector en la posicion de temperatura baja Despues de que 
se caliente la almohadilla puede seleccionar la temperatura 
que desea tibia intermedia o alta 

Calor humedo 

(solo ciertos modelos especificos) 

Humedezca la esponja con agua tibia Estruje la esponja y 
coloquda sobre la almohadilla electrica Coloque la 
almohadilla electrica y la esponja dentro de la funda de tela 
Pongael selector en la posicion de temperatura baja Coloque 
contra el cuerpo el lado de la almohadilla donde se encuentra 
la esponja Despues deque la almohadilla se caliente, puede 
seleccionar la temperatura que desea tibia intermedia o alta 

Apagado Automatico 
(ciertos modelos unicamente) 

La almohadilla electrica se apagara automaticamente 30 
minutos despues de haber selecdonado o cambiado 
cuaiquiera de las posiciones de temperatura Para reencender, 
coloque el control en la posicion deseada 

Cuidado y limpieza 

Lave la funda de tela en agua fria unicamente, utilizando un 
detergente suave Para secarla cuelguda o coloquela en la 
secadora de ropa a la temperatura mas baja Limpie la 
almohadilla con un paho humedecido en agua unicamente 
NO SUMERJA Nl MOJE LOS SELECTORES. 

Garantia 

Esta almohadilla electrica esta garantizada contra material es o 
fabrication defectuosos durante un plazo de uno a cinco ahos 
a parti r de la fecha de compra B plazo de la garantia depende 
del modelo. Por favor consulte la information que aparece en 
el paquete. Toda pieza defectuosa sera reparada o cambiada 
sin cargo si no ha sido forzada estropeada o manoseada y si 
el aparato ha sido utilizado segun estas instrucciones 
impresas. La presente garantia le otorga a usted derechos 
legales especificos ademas de otros derechos, segun el estado 
donde viva 

Si el aparato no fundona satisfactoriamente o si tiene usted 
alguna pregunta o algun comentario que desee comunicarnos, 
Name al departamento de Atencion al Consumidor de Kaz al 
800-477-0457, escribaa Kaz, Heat Pad Service Department, 
One Vapor Trail, Hudson, NY 12534, EE UU., o envienos un 
mensaje electronico aconsumerservice@kazcom, explicando 
como estafuncionando el producto. Indique el numero de 
moddo. 



Utilisation de votre coussin 
chauffant 

Pour obtenir une chaleur seche 

Inserer le coussin chauffant dans la housse en toile. Mettre le 
reglage a un bas niveau de chaleur. Une fois le coussin 
rechauffe, on peut mettre le reglage a chaud, moyen ou deve 
pour lachaleur desiree. 

Consignes pour I'obtention d'une chaleur 
humide (certains modeles seulement) 

Bien imbiber I'eponge d'eau tiede. Essorer pour en I ever 
I'excedent d'eau et placer sur le coussin chauffant. Inserer le 
coussin chauffant et I'eponge dans la housse en toile. Mettre le 
reglage a un bas niveau de chaleur. Placer le cote du coussin 
avec I'eponge contre votre corps. Une fois le coussin rechauffe, 
on peut mettre le reglage a chaud, moyen ou eleve pour la 
chaleur desiree. 

Arret Automatique 

(certains modeles seulement) 

Le coussin chauffant s'arretera automatiquement 30 minutes 
apres avoir sdedionnee ou modifie I'un qudconque des 
reglages de temperature. Pour remettre en marche, mettre la 
commandeau reglage desire. 

Entretien et nettoyage 

Laver la housse en toile a I'eau fraiche seulement, en utilisant 
un detersif doux, suspendre pour laisser secher ou faire secher 
a la machine au cycle frais. Pour nettoyer le coussin, I'essuyer 
avec un chiffon humide, en utilisant seulement de I'eau. NE 
PAS IMMERGff! Nl MOUIUJER LES COM M ANDES 
MANUELLES. 

Garantie 

Ce coussin chauffant est garanti contre les vices de materiaux 
et de main-d'oeuvre pendant une periode allant d'un a cinq ans 
depuis la date d'achat. La duree de la garantie varie suivant les 
modeles, il convient done de se reporter a I'emballage pour 
plus de renseignements. Toute piece defectueuse sera reparee 
ou remplacee gratuitement si die n'a pas ete alteree et si 
I'appareil a ete utilise conformement a ces consignes 
imprimees. Cette garantie vous donne des droits precis et vous 
pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province a une 
autre. 

En cas d'insatisfaction concemant lefonctionnement de 
I'appareil ou pour toute question ou tout commentaire, priere 
d'appeler le Service clientele de Kazau 800-477-0457 ou 
d'ecrire a Kaz, Heat Pad Service Department, One Vapor Trail, 
Hudson, NY 12534, ou encore de communiquer par courrid a 
consumerservice@kazcom, en expliquantlemodede 
fonctionnement du produit. Priere de preciser le numero de 
model e 



Using Your Heat Pad 

For Dry Heat 

Insert the heat pad into the doth cover. Sd the control to Low. 
After the pad warms up, you may readjust the control to dther 
Warm, Medium or High for the desired heat. 

Moist Heat Instructions (select models only) 

Saturate sponge with warm water. Wring out excess water and 
place on heating pad. Insert the heat pad and sponge into the 
cloth cover. Sd the control to Low. Place the side of the pad 
with sponge against your body. After the pad warms up, you 
may readjust the control to dther Warm, Medium or High for 
the desired heat. 

Automatic Shut-off (select models only) 

The heating pad will shut off automatically 30 minutes after 
selecting or changing any of the temperature settings. To 
restart, sd the control to desired setting. 

Care and Cleaning 

Wash cloth cover in cool water only, using mild ddergent, 
hang dry or machine cool cycle to dry. Wpe pad clean with 
damp doth, water only. DO NOT IMMERSE OR WET HAND 
CONTROLS. 

Warranty 

This Heat pad is warranted against ddective material or 
workmanship for a period of one to five years from the date of 
purchase Warranty length varies by model, please rder to 
your package for details. Any ddective part will be repaired or 
replaced at no charge if it has not been tampered with and 
appliance has been used according to these printed diredion. 
This Warranty gives you specific legal rights as wdl as other 
right which vary from state to state. 

If you experience unsatisfactory operation or have any 
questions or comments, call the Kaz Consumer Service 
Department at 800-477-0457 or, write to Kaz, Heat Pad Service 
Department, One Vapor Trail, Hudson, NY 12534, or email at 
consumerservice@kazcom, explaining just how the produd is 
operating. Specify modd number. 




Manufaduring Quality Heathcare Products for O/er 75 Years 
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Fabricantes de productos medicos de calidad durante mas 
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